
Pro kalibraci vždy požívejte nové balení kali-
bračního roztoku!

Nikdy neskladujte ani neoplachujte elektrodu v destilované vodě, 
vodě z reverzní osmózy nebo de-ionizované vodě. Tyto vody mění 
chemické složení roztoku elektrody a trvale ji poškodí.
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